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SECTIUNEA II
CAIET DE SARCINI nr.64S/2024
Consumabile pentry analizoarele de gaze din dotare  CTE Sud

Cap.l Obiectul caietului de sarcinij

Obiectul Prézentului caiet de sarcini este furnizarea de consumabile pentry analizoarele
de gaze din dotarea CTE Sud, respectiy:
- CEMS - IA 1 (cazanele 2-3-4): solutie integrata bazata pe analizor ENDA-5000, fabricant
HORIBA (lot 1),
- analizoare SWG100 (cazanele 2-3-4), fabricant MRU (lot 2), 2 buc/cazan;
- CEMS - 1A 6, 1A7 (CAF 5, CAF 6): solutii integrate bazate pe analizoare Easyline 3020,
fabricant ABB (lot 3), 1 buc./CAF

Cap.ll Scopul achizitiei produselor

Achizitia produselor din prezentul caiet de sarcini se face in scopul utilizarii in cadruyl
Operatiilor de intretinere (LN1) a sistemelor de monitorizare emisii poluante aferente |A-1 (cos
fum nr.1/cazanele 2-3-4), analizoarelor de gaze aferente cazanelor 2-3-4, precum sj
sistemelor de monitorizare emisii poluante aferente |A-6 (cos fum CAF 9) si IA-7 (cos fum CAF
6) din CTE Sud. in Scopul mentinerii starij corespunzatoare de functionare g acestora.

Cap.lll Termenul de livrare
1. Termenele de livrare solicitate pentru produsele care fac obiectul prezentului cajet
de sarcini sunt precizate in anexa 1.

Cap.lvV S ecificatii tehnice
Specificatile tehnice si codurile produselor care fac obiectul prezentului caiet de
sarcini, sunt precizate in anexa nr. 1.

producator, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor
ofertate.



descrierea cat maij amanuntita a acestora. Ofertantul va prezenta in oferta tehnica
documente ale producatorului, care sa ateste faptul ca produsele solicitate prin documentatie
nu mai fac parte din nomenclatorul actual, precum si faptul ca produsele ofertate sunt
echivalente dpdv teh nic si functional cy cele solicitate.

6) In cadrul ofertei tehnice se vor Prézenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele
ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management a|
calitatii conform ¢y SR EN ISO 9001/2015, in vigoare, sau conform oricarui alt standard de
management al calitatij echivalent.

Cap.VI Cerinte tehnice Impuse de autoritatea contractanta pe parcursul derularii
contractului

2) Furnizorul isi va asuma intreaga résponsabilitate pentry calitatea sij performantele
produselor furnizate.

3) Furnizorul va inlocui fara plata produsele care prezinta defectiuni sau neconformitati fata de
documentatia tehnica, standarde Sau prescriptii tehnice Constatate la receptie sau in pericada

incadreaza in prevederile directivelor €uropene specifice. In caz contrar, furnizorul va preciza
sub semnatura ca ny este cazul.

Cap.Viil Conditij impuse privind ambalarea, conservarea, livrarea sij transportul

6) Marcajul se face conform standardelor, caietelor de sarcini, documentatiilor de executie ale
furnizorului,
7) Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente:

- dispozitie de livrare - aviz de expeditie:

- certificat de calitate de |Ia producator (sau de Ia reprezentantul producatorului)/ declaratie
de conformitate de |a producator (sau de |a reprezentantul producatorului);

- certificat de garantie;

- declaratia de conformitate tip CE, conform HG 123/2015, cu modificarile sj completarile
ulterioare:

- fise/specificatii tehnice in limba romana.



8) Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorari ale produselor pe timpul transportului, revine
furnizorului, care in situatii deosebite va actiona sj pretinde despagubiri de la caraus.

Cap. IX Garantii
1) Pentru consumabile nu se solicita o pericada de garantie tehnica; furnizorul are

Cap. X Alte informatii
1) Anexa nr. 1 face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.
2) La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in prezentul caiet de

sarcini si de precizarile facute de ELCEN in documentatia de atribuire.
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LISTA DE CANTITATI DE PRODUSE

ANEXA nr. 1

[
| N Termen |
Crrt. Denumire consumabile UM | Cant. _ de
' ' livrare
1 2 3 a | s
LOT 1
Sistem monitorizare continua a emisiilor de noxe - cos fum 1 (1A
1) bazat pe analizor gaze HORIBA, tip ENDA 5000 (NOx, CO,
CO2, S02, 02) format din: sonda prelevare noxe gazoase din
cos, tip GAS 222.17, fab. Buhler; debitmetru DFL 100, fab.
| Durag; sonda monitorizare pulberi tip D-R 808, fab. Durag
1| Epurator, model ESU-050A, cod 9057003400 buc| 2 45 zile
LOT 2
Analizor stationar de gaze, tip SWG 100, fabr. MRU (02, CO,
- NO, NO2 - Cazane 2, 3,4 (2 buc./cazan)
1 | Senzor O2, cod 65824 buc| 2
2 | Senzor NO, cod 66002 buc| 2
3 | Senzor CO, cod 66005 buc 2 45 zile
4 Element filtrant PTFE pentru suport AGF, cod 56879A (5
set
| buc/set) ]
5 | Set complet intretinere (consumabile), cod 65686 set 4 |
|
LOT 3
Sistem monitorizare continua a emisiilor de noxe - CAF 5 si CAF l
6 (IA6 si IA7), bazat pe analizor gaze ABB, tip EASYLINE 3020
(NOx, CO, CO2, SO2, 02); 1 buc./CAF:
Sistem prelevare si transport proba gaz, fab. AGT-PSG:
- sonda prelevare proba gaz
- filtru incalzit tip PSG Plus
- linie incalzita transport proba gaz
Sistem de conditionare proba, fab. ABB:
- unitate SCC-C
- unitate SCC-F
Analizor EASYLINE 3020, fab. ABB
Analizor pulberi QAL 360, fab. ENVEA
Debitmetru Stackflow 200, fab. ENVEA
1 Sistem prelevare si transport proba gaz, fab. AGT-PSG: bae:| 2 |
| Element filtrant filtru de prelevare incalzit, cod T14953 |
Sistem de conditionare proba, fab. ABB: Element filtrant filtru de ‘
2 | particule pt.sistem de conditionare proba (1set=100buc), cod set | -
1710756 ‘




il (include celula 02,

| Analizor pulberi QAL : 360, fab. ENVEA:
__| Filtru unitate de purjare, cod T10629
Debitmetru Stackflow 2( 200, fab. ENVEA:
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Kit At mentenanta pompa de prelevare din SCC F, cod T?94?
Element filtrant filtry coalescer cod ] T12128

Flltru | CU membrana hldrofoba cod T1 0388
Set ‘tuburi  proba (mcfude tuburl pom

5
é_ pa penstaltica) cod T7953
” | Analizor EASYLINE 3020, fab_ AB
8

B: Kit inlocuire celula oxigen
filtru DFU si filtry intern), cod T14874
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